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For more convenient and efficient treatment, it is recommended
to use the B-Cure Laser adjustable stand (not included)
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1. Laitteen osat

P Pakkauksen sisalto:

« B-Cure Laser-laite

« B-Cure-kotelo

- Kayttoohje

« Akkuparistot

- Laturi (ks. akkulaturin tekniset
tiedot sivulta 10)

« Ruuvitaltta akkulokeron kannen
avaamiseen

Kun avaat pakkauksen, varmista, etta

Se sisaltaa kaikki ylla mainitut tuotteet.

Varmista, ettd laite on ehja.

Jos tuotteita puuttuu tai niissa on

vaurioita, ota yhteyttd maahantuojaan

heti tuotteen ostamisen jélkee.

= 5. Painalluskatkaisin

4. Hoidon aloituspainike
3. LCD-néaytto, ajastin

2. Hoitoajan saatopainike
1. Virtapainike

6. Akkulokeron kannen ruuvi

7. Latausliitanta

2. Akkujen lataaminen

Akkulokerossa on kolme osittain ladattua AAA-akkuparistoa. Lataa - ~ ==
akut tayteen kytkemalla laturi pistorasiaan ja yhdistdamélla laturin &(:M [ {:}-“-E ] [ -ULL ]
kaapeli laitteen latausliitantdan. Lataus on valmis noin seitseméan —
tunnin kuluttua tai kun ndytolla lukee FULL. Laite kannattaa laittaa lataukseen yon ajaksi kolmen paivan vdlein tai kun
naytto alkaa vilkkua tai laite lakkaa toimimasta.




3. Akkuja koskevat varoitukset

Laturin johto voi aiheuttaa kuristumis- tai kompastumisvaaran, jos laite jatetdan valvomatta pienten lasten
ldheisyyteen Lataa laite turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa. S&ilyta laturia turvallisessa paikassa, kun et
kayta sita.

Laitteen kanssa saa kayttad ainoastaan mukana toimitettua laturia.

Ala pura akkuja, kuumenna niita yli 100°C:seen tai polta niita.

Havitd vanhat akut viemalla ne energiajatteelle tarkoitettuun kierratyspisteeseen.

Ala kytke laitteeseen virtaa, kun lataus on kesken.

Ala missaan tapauksessa yrita ladata tavallisia paristoja, silla niiden lataaminen saattaa aiheuttaa tulipalon.

4. Turvallisuusohjeet

A - Kéyta tassa kayttdohjeessa suositeltuja akkuja.
« Ala koskaan suuntaa lasersadetta silmiin.
- Eldinlaakariltd kannattaa aina kysya neuvoa.
« Jos eldin on tiineena, ala hoida laitteella vatsan aluetta.
- Ald hoida aluetta, jossa on pahanlaatuinen kasvain.
- Sijoita laite latauksen ajaksi siten, ettd pistokkeeseen on helppo paasta kasiksi.
« Jos havaitset muutoksen laitteen jonkin osan (esim. laserin tai laturin) suorituskyvyssa, ota yhteytta
maahantuojaan.

5. Vasta-aiheet

Ei vasta-aiheita
6. Kayttoohjeet
Jos laitetta on sdilytetty alle 0°C:n tai yli 40°C:n lampdtilassa, odota laitteen lampdtilan tasaantumista noin 20

minuuttia ennen kayttoa. Paina virtakytkinta (nro 1 laitteen osia esittédvassa kuvassa). Lyhyen &animerkin jalkeen
naytolle ilmestyy ajastin (nro 3).

Lisda hoitoaikaa painamalla hoitoajan saatdpainikkeen (nro 2) oikeaa puolta (+) tai lyhennd kestoa painamalla
vasenta puolta (-). Ajan voi asettaa 30 sekunnin tarkkuudella.

Vaihe 1: Paina hoidon aloituspainiketta (nro 4) yhdelld sormella ja varmista, etta laitteen etupuolella oleva vihrea
merkkivalo syttyy. Vaihe 2: Pida aloituspainike edelleen painettuna ja paina samaan aikaan toisella sormella



painalluskatkaisinta (nro 1). Vaihe 3: Paasta irti kummastakin painikkeesta samanaikaisesti. Lasersdde kaynnistyy
ja hoito voidaan aloittaa. Aseta laite varovasti kokonaan kosketuksiin ihon kanssa. Vélissé ei tule olla kangasta
eikd haavasiteitd. Pysayta laitteen toiminta painamalla lyhyesti hoidon aloituspainiketta (nro 4). Hoidon aikana
laitteessa palaa vihrea valo merkiksi siitd, ettd laite on kdynnissa. Ajan loputtua hoito paattyy automaattisesti.
Pida laitetta iholla vakaasti ja liikkumatta hoidon koko keston ajan.

Lasersateen aktivointi hoitoajan asettamisen jélkeen

Kun olet asettanut Jatka tdmaén painikkeen P&aéasta irti kummastakin

hoitoajan, paina hoidon painamista ja paina painikkeesta yhta aikaa.

aloitus-painiketta samaan toisella sormella Vihred valo syttyy ja voi
painalluskytkinta aloittaa hoidon

6.4 Hoidon lopettaminen seka laitteen nollaus ja sammuttaminen

Sammuta laite pitdmalld virtapainiketta painettuna. P&&asta irti virtapainikkeesta. N&yttd sammuu. Jos aiemmin
asetettu hoitoaika ei ollut kulunut loppuun, jéljelld oleva aika nakyy naytolld, kun laite kdynnistetddn seuraavan
kerran. Voit nollata ajastimen sammuttamalla laitteen ja painamalla sitten virtapainiketta yli kahden sekunnin ajan
laitteen kaynnistamisen yhteydessa.

7. Hoitoprotokolla

71 Kayttotarkoitus

B-Cure Laser Vet Pro on tarkoitettu ortopedisten sekd hammas- ja ihovaivojen hoitoon, mm. lonkkaniveldysplasia,
eturistisidevammat, selkdkipu, Wobblerin oireyhtyma (kaulavaivat), janteiden heikkous, kyynérnivelen nivelrikko,
krooninen parodontiitti, stomatiitti, krooninen korvatulehdus, puhjenneet anaalirauhaset ja avanteet, pododermatiitti,
vaikeasti paranevat haavat, nuolugranulooma, kasvohermohalvaus.


sanna
Cross-Out

sanna
Cross-Out


Aloita hoito késittelemalld jokaista hoitokohtaa 1,5 minuutin ajan ja pidennd hoitoaikaa
vahitellen vuorokauden valein, kunnes saavutat suositellun hoitoajan, joka on pienilla
eldimilla (kissa tai koira) 6 minuuttia ja suurilla eldimilld (nautaeldin tai hevonen) 8 minuuttia.
Anna hoito johdonmukaisesti kaksi kertaa pdivassd. Jos kipu yltyy hoidon jalkeen, pida 24
tunnin tauko, jonka jalkeen voit jatkaa hoitoa lyhennetylld hoitoajalla. Voit lisatd hoitokerrat
neljaan kertaan paivdssa. Jos kyseessa on akuutti kipu, trauma tai ei-krooninen sairaus, voit
asettaa hoitoajaksi 8 minuuttia jo ensimmaiselld hoitokerralla.

Lasersade on 4,5 cm pitkd ja 1 cm leved. Jos hoidettava alue on tata laajempi, toista hoito
vierekkaisilla alueilla, kunnes koko alue on hoidettu.

Suositeltu hoitoaika kullekin hoitokohdalle on 6 minuuttia 2—-4 kertaa paivassa.
Tarkista kaikki suositellut hoitokohdat sivulla 7 olevasta kuvasta.

Krooninen parodontiitti, stomatiitti - Hoida a) yl&-/alaleuan suuntaisesti, b) suun etuosaa
alahuulen alta leuasta.

Wobblerin oireyhtyma (kaulavaivat) - Hoida kaularangan kipeité kohtia.

1cm

4,5cm

N2

Lasersateen koko
B-CURE® LASER

Selkdkipu - Hoida kipeiden nikamien aluetta pituussuunnassa selkdrangan kummallakin puolella.

Puhjenneet anaalirauhaset ja avanteet - Hoida aluetta, kunnes haava parantuu.

Lonkkaniveldysplasia - Hoida 4,5 cm:n alue ja toista viereiselld alueella, kunnes koko kiped alue on hoidettu.

Anna hoito kaksi kertaa paivéssa.

Eturistisidevammat - Hoida 4,5 cm:n alue ja toista viereiselld alueella, kunnes koko kipeé alue on hoidettu. Anna

hoito kaksi kertaa paivéssa.
Janteiden heikkous - Hoida kipeitd kohtia.

Pododermatiitti - Hoida kipeité varpaita niiden ylapuolen ja alemman anturapuolen suuntaisesti ja varpaiden
vélista.

Vaikeasti paranevat haavat, nuolugranulooma - Tuoreita avohaavoja tulee hoitaa yhteensa yhden tunnin ajan:
5-6 minuuttia hoitoa ja sen perdan 5 minuutin tauko. Hoito lievittda yleensd kipua, mutta se voi myods auttaa
haavaa sulkeutumaan paremmin, jolloin arpi jaa pienemmaksi. Kroonisten haavaumien hoidossa suositeltu
hoitoaika on 8 minuuttia kahdesti pdivassa.

Kyynérnivelen nivelrikko - a) Hoida eturaajan taitoskohdassa (kyyndrpaan vastakkaisella puolella) olevaa
pehmeéaé kudosta raajan ollessa suorana. b) Hoida raajan ulkopuolen alue kyynarnivelen yldpuolelta, kun raaja
ei ole ojennettuna. c) Hoida raajan sisempi puoli samalla tavoin kuin ulkopuoli kohdassa B.



11. Kasvohermohalvaus - Hoida aluetta posken alaosan suuntaisesti 6 minuutin hoitojaksoissa kaksi kertaa
paivassa.
12. Krooninen korvatulehdus - Hoida aluetta korvakaytavan suuntaisesti.

Vinkki: Aloita hoito aina kipeimmastd kohdasta ja siirry vasta sitten muille alueille, jotta hoidat aina ensin
alueen, jonka koet keskeisimmaéksi ongelmaksi.

Esimerkkikuva suositelluista hoitokohdista:

* Huomioi kuvassa esitetty lasersdteen suunta * Laitteen ja hoitokohdan vélissa ei tule olla kangasta
* Voit hoitaa mitd tahansa kohtaa paitsi silmia tai sidetta
» Jos hoitokohdassa on verestiva haava tai ihoalue, * A4 liikuta laitetta hoidon aikana

ala vie laitetta kokonaan kosketuksiin ihon kanssa. * Kaikki suositellut kohdat kannattaa hoitaa hoidon

Muutoin voit asettaa laitteen iholle tehokkuuden varmistamiseksi




8. Ohjauspaneeli ja ongelmien ratkaisu

Merkitys

Akkujen lataus on kdynnissa
Akut on ladattu tayteen
3% kuvake tarkoittaa, etta laite on kdynnissa

Akkujen varaus on tdynna

Akkujen varaus on vdhissa. Lataa akut.

Akkujen varaus on lopussa. Lataa akut valittomasti.
Laite sammuu automaattisesti, koska akuissa ei ole virtaa. Lataa akut.

Akut eivat lataudu. Sammuta laite ja kdynnista se uudelleen, jotta virhe korjaantuu.
Jos virheilmoitus toistuu, sammuta laite, ota akut pois ja laita ne takaisin.
Jos virheilmoitus toistuu edelleen, l&heta tai vie laite huoltoon.

Naet tekstin LOW, kun laserin teho on vaadittua heikompi.

Keskeytd hoito. Syy voi olla jokin seuraavista:

1. Akuissa on liian vahan virtaa.

2. Diodin elinikd on l&hes lopussa, ja diodi tulee vaihtaa huollossa.

3. Laitetta kdytetdan ympéristdssa, johon sita ei ole tarkoitettu, esimerkiksi yli 40 °C:n lampé&tilassa. Lataa
akku, kytke laite paélle ja tarkista, onko teksti LOW havinnyt. Jos teksti ndkyy edelleen, varmista, etta
huoneen l[ampdtila ei ole epéatavallisen korkea. Siirry tarvittaessa pois kuumasta tilasta. Jos lampdtila on
alle 40°C mutta teksti LOW néakyy edelleen, toimita laite huoltoon diodin vaihtoa varten.

Vaihtoehtoisia teksteja taman tyyppisille virheille:

(ErrHJ (Errﬂ) (ErrEJ {Err l) (Errﬂ) {Errh)

Laitteistossa tai ohjelmistossa on tapahtunut virhe. Sammuta laite ja kdynnistd se uudelleen, jotta virhe
korjaantuu. Jos virheilmoitus toistuu, sammuta laite, ota akut pois ja laita ne takaisin. Jos virheilmoitus
toistuu edelleen, lI&hetd tai vie laite huoltoon.
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9. Tekniset tiedot

Ominaisuus

Yksikko

Kuvaus, arvo

Huomautukset

Laserin tyyppi
Maksimiteho
Aallonpituus (infrapuna)
Pulssitaajuus
Laserpulssin kesto
Diodin kayttoika
Energiaa minuutissa
Lasersateen mitat (p x I)

Sé&teen kulma
Vihred merkkivalo

Ajastimen asetusaika
Ajastimen aikavalit
LCD-néayton mitat
Ajastinnaytto

Virransyotto

Automaattinen sammutus

Akkutyyppi
Akunkesto
Akkujen latausaika

Akkujen latausvirta
Virtalahde

Mitat

mW
nM
kHz
ps
tunti

Joule

aste

nM

minuutti
sekunti

mm

tunti
tunti

mA

VAC

GaAlAs

pituus 45 x leveys 10
3

520

00:00 to 99:30
30

26 x15

4 numeroa (88:88)
3,2

2 asetusta

2
5-7
300

100-240

200 x 70 x 40

Jatkuvasti palava laserdiodi

Maks.

laitteen pinnan tasossa

Vihred merkkivalo osoittaa, ettd hoito on
kaynnissa

Ajan lisays tai lyhennys
Nayttoalueen koko
Sekunnin tarkkuudella

maksimi

Automaattinen sammutus, jos laitetta ei kayteta
10 minuuttiin (tai 5 minuuttiin, jos ajastin on
asetettu nollaan)

3 ladattavaa AAA-akkuparistoa (NiMH)
tayteen ladatuilla akuilla

taysin tyhjilla akuilla

minimi

Muuntaja 115/230 VAC, 65/50 Hz 1&htd
9V, 500 mA



9. Tekniset tiedot — jatkuu

Ominaisuus Yksikké Kuvaus, arvo Huomautukset

Dongguan Shilong Fuhua Electronic Co., Ltd./ EU
pistoke UESO6WV-090060SPA, US/JP-pistoke:
UESO6WU-090060SPA, UK-pistoke: UESO6WB-
090060SPA.

Laturin lahtojannite VvDC 9

Paino g 175

lampétila 0° - 40°,
kosteus 15% - 90%
lampéotila -20° - 55°,

Séilytysolosuhteet C° % Kosteus 10% - 95% ei kondensaatiota

Kayttdolosuhteet C, % ei kondensaatiota

10. Laitteen hoito

Puhdista lasersateen aukko (nro 5 kuvassa) 70-prosenttisella alkoholiliuoksella. Puhdista kayttokertojen valilla
tarvittaessa ja aina ennen kuin annat laitteen jonkun muun kayttéon.

Varmista, ettei linssi pddse kastumaan puhdistuksen aikana.

Kayta laitetta ja sailyta sitd teknisissa tiedoissa kuvatuissa olosuhteissa. Al& jata laitetta autoon kuumalla s&alla.
Sailyta laitetta kuivassa tilassa ja suojaa se darimmaiseltd kosteudelta, kuumuudelta, nukalta, polylta ja suoralta
auringonvalolta.

11. Takuu

Laitteella on valmistajan myontama 24 kuukauden takuu, jonka yksityiskohdat selvidvat takuutietolomakkeesta.
Takuu ei koske laitteen mukana mahdollisesti toimitettavia akkuja ja/tai laturia. Valmistaja/maahantuoja vastaa
laitteen toiminnasta, turvallisuudesta ja kadyttovarmuudesta vain siind tapauksessa, ettd kaikki huollot on teetetty
valmistajan valtuuttamassa liilkkeessa.

40°C
Tutustu oheisdokumentaatioon @ Lampdtilarajoitus _/q/- Kosteusrajoitus
oc
O - - Varoitus, tutustu
Sahko- ja elektroniikkatuote E CE-merkinta c € oheisdokumentaatioon &
Tyyppi BF ﬂ IP22 — tiiviysluokitus Valmistaja “
Kierratys w@ Valtuutettu edustaja Euroopan yhteiséssa

3 ladattavaa 1,2 V AAA -paristoa | 9 V, 300 mA (lataus muuntajan avulla)




SVENSKA

Innehall:

1. Komponentférklaring 7. Behandlingsprotokoll

2. Batteriladdning 8. Kontrollpanel och felsékning
3. Batterivarningar 9. Tekniska specifikationer

4. Sakerhetsatgarder 10. Enhetsunderhall

5. Kontraindikationer 11. Garanti

6. Driftsanvisningar

1. Forklaring av delar

= 5. Tryckomkopplare

4. Startknapp for behandling

3. LCD-skarm, timer

2. Knapp for instéllning av behandlingstid
1. Huvudstrombrytare

6. Skruv for batterifacket
7. Laddningsuttag

2. Batteriladdning

Inuti batterifacket finns 3 (typ AAA) batterier som delvis &r laddade.
Slutfor laddningen genom att ansluta laddaren till ett eluttag och
anslut laddaren till uttaget. Batteriets laddningstid &ar cirka 7 tim,

:

Forpackningens innehall:

« B-Cure Laserenhet

« B-Cure fodral

- Anvéndarinstruktioner

- Batterier

- Laddare (se tekniska specifikationer
for batteriladdare pa sidan 18)

« Skruvmejsel for batterilucka

N&r du 6ppnar forpackningen,

kontrollera att den innehaller

ovanstaende utrustning. Kontrollera

att enheten inte &r skadad. Om

nagot saknas eller ar skadat, vanligen

kontakta distributéren omedelbart

efter inkdpet.

[ thel (Rl

]

eller tills ordet “FULL” visas pa skarmen. Vi rekommenderar att du laddar enheten nattetid en gang var tredje dag,

eller nér skdrmen blinkar/enheten upphdr att fungera.




3. Batterivarningar

Batteriets laddningskabel kan utgdra en kvavnings- eller fallrisk om enheten ldmnas obevakad i narheten av
spadbarn och sma barn. Ladda enhetsbatteriet pa ett sakert stélle, utom rackhall for barn. Férvara batteriladdaren
pa ett sékert stélle nar den inte anvands.

AC/DC-laddaren som medfljer enheten &r den enda laddaren som &r tillaten att anvandas.

Plocka inte isér batterierna, varm inte upp dem till dver 100°C eller bréann dem.

Kassera batterierna pa lampligt atervinningscenter.

Sla inte pa inte apparaten medan den laddas.

Ladda under inga omsténdigheter vanliga, icke-laddningsbara batterier; det kan orsaka brand.

4. Sakerhetsatgarder

A « Anvand de batterier som rekommenderas i denna bruksanvisning.
« Rikta aldrig laserstralen mot 6gonen.
- Vi rekommenderar att alltid radfraga en veterinar.
« Om djuret &r gravid anvand inte enheten for att behandla magen.
- Behandla inte ett omrade med en malign tumor.
- N&r du laddar batteriet, placera enheten pa ett sadant sétt att det blir lattare att komma at kontakten.
- Om prestandanivan for en av enhetskomponenterna (laserenergi, laddare osv.) &ndras, kontakta distributéren.

5. Kontradiktioner

Inga

6. Driftsanvisningar

| héndelse att enheten forvarats i extrema temperaturer (lagre an 0°C eller 6ver 40°C, 1at enheten vila i cirka 20
minuter innan nésta anvandning. Tryck pa huvudstrombrytaren (nr 1).

Tryck pa knappen for behandlingstid (nr 2): pa hoger sida for att 6ka tiden (+) eller pa vénster sida for att
minska tiden (-). Timern &r justerbar i steg om 30 sekunder.

Steg 1: tryck pad “startknapp” (nr 4 i komponentforklaringen) med ett finger och se till att det grona ljuset
pd enhetens framsida lyser. Steg 2: fortsatt att trycka pa den har knappen och tryck samtidigt med
ytterligare ett
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finger pa tryckomkopplaromradet (nr 1 i bilden). Steg 3: frigoér bada knapparna samtidigt. Nu &r laserstralen aktiv
och behandlingen kan borja. Placera enheten forsiktigt i full kontakt med huden. Behandla inte ovanpa klader
eller bandage. For att stoppa enhetens funktion, tryck kort pa “startknapp fér behandling” (nr 4 i bilden). Under
behandlingen kommer du att se ett gront ljus som indikerar att enheten fungerar. Hall enheten pa huden stadigt
och orérligt under hela behandlingstiden.

Demonstration av aktiveringen av laserstralen efter instélld behandlingstid

Efter att behandlingstiden ar Fortsétt att trycka och samtidigt slapper upp bada knapparna
installd, tryck pa knappen for trycka med ytterligare samtidigt. Nu lyser den gréna
behandlingsstart” ett finger pa omradet for lampan och behandlingen
tryckomkopplare kan borja

6.4 Avslutad behandling, aterstall och stdng AV
For att stdnga av enheten, tryck pa huvudstrombrytaren. Slépp knappen och displayen blir tom. Om den
planerade behandlingstiden inte har utnyttjats fullt ut, visar timern aterstdende tid vid start. For att aterstélla timern,

stdng av enheten och tryck dérefter pd huvudstrombrytaren i mer &n 2 sekunder samtidigt som du aktiverar
enheten.

7. Behandlingsprotokoll

71 Avsedd anvandning

B-Cure Laser Vet Pro ar avsedd fér behandling av ortopedisk, tand- och hudsjukdom, inklusive: hoftledsdysplasi,
korsbandskada, ryggsmértor, wobblersyndrom (nackproblem), svaghet i senskida, armbagsartros, kronisk
parodontit, stomatit, kronisk otit, brustna analsackar och fistlar, pododermatit, svarlakta sar, akral slickgranulom,
ansiktsnervforlamning.
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Starta behandlingen i 1,5 minuters doser for varje behandlingspunkt och 6ka dosen gradvis

inom 24 timmar tills du nar 6 min. fér sma djur (kattdjur, hundar) och 8 min. for storre djur fer
(nGtkreatur, hast) Behandla tva ganger om dagen, konsekvent. Om du upplever 6kad smérta 4 A
efter behandlingen, pausa behandlingeni 24 timmar och bérja sedan igen med en reducerad
dos. Du kan 6ka dosen till fyra behandlingar om dagen. | fall av akut smérta, trauma eller
icke-kronisk vark kan du anvadnda en dos pa 8 minuter redan i och med den férsta
behandlingen.
5
1
Laserstralens storlek &r 4,5 cm lang och 1 cm bred. Om omradet som kréver behandling &r 3
storre an 4,5 /1 cm, upprepa behandlingarna i det intilliggande omradet tills du har tackt hela
omradet.
Rekommenderad tid per behandlingsstélle &r 6 minuter, 2-4 gadnger om dagen. N~k
For all rekommenderad behandlingsterapi, se kroppsillustrationen, sidan 15. B'Eggfzf;ssm
Kronisk parodontit, stomatit - behandla a) langs 6ver-/underkdken, b) framfér munnen laserstrél;ﬂilr:gens
storle

under underldppen vid hakan.

Wobblersyndrom (nackproblem) - behandla punkterna for den 8mma halskotan.

Ryggsmarta - behandla den 6mma halskotan langs med ryggraden pa héger och pa vénster sida.
Brustna analsédckar och fistlar - behandla omradet tills saret helt har I&kt.

Héftdysplasi - behandla varje omrade pa 4,5 cm? och upprepa for att effektivt tdcka hela det 6mma omradet.
Behandla tva ganger om dagen.

Korsbandskada - behandla varje omrade pa 4,5 cm? och upprepa for att effektivt tdcka hela det mma omradet.
Behandla tva ganger om dagen.

Svaghet i senskida - behandla de émma behandlingspunkterna.

Pododermatitis - behandla 6mma tar ldngs ovansidan och den nedre dynans sida och mellan simhuden.
Svarldkta sar, akral slickgranuloma - farska dppna sar ska behandlas sammanlagt i en timme: 5-6 minuters
behandling och sedan 5 minuters paus. Vanligtvis minskar behandlingen sméartan och kan ocksa leda till att saret

sténgs béttre med farre &rr. | fall av kroniska sar uppnas bésta resultat med behandlingar om 8 minuter vardera,
tva ganger om dagen.

Armbagsartros - a) Léangs leden pa frambenen (pa motsatt sida av armbagen), pa mjukvdvnaden medan benet &r
rakt. b) Ovanfor armbagen langs den yttre sidan av benet nér det inte &r utstréckt. ¢) Samma som B, pa insidan
av benet.



11. Ansiktsnervférlamning - behandla i 6 minuters sessioner langs kindens nedre del tva gdnger om dagen.
12. Kronisk otit - behandla langs hérselgangen.

Tips: Borja alltid fran den mest 6mma punkten och flytta sedan till andra stallen for att sékerstélla att du behandlar
det centrala problemet forst, savitt du vet.

Kroppsillustration med rekommenderade behandlingspunkter:

* Observera den illustrerade stralriktningen * Behandla inte ovanpa klader eller bandage
¢ Du kan behandla valfri punkt av kroppen med * Flytta inte enheten under behandlingen

undantag for 6gonen * Det &r tillradligt att behandla alla rekommenderade
* | handelse av ett 6ppet sar eller hudvévnad, placera punkter for att sdkerstélla effektiviteten i

inte enheten i full kontakt med huden. | alla andra behandlingen

Fall, placera enheten direkt pa huden




8. Kontrollpanel och felsékning

Display Status

Batterier laddar

Batterier &r fulladdade

3% - Ikonen-visas for att indikera att enheten fungerar fér narvarande

Full batterieffekt

Lag batterieffekt, tva pip hors efter start som en paminnelse om att ladda. Ladda batterierna.
Ingen batterieffekt kvar. Ladda batterierna omgaende

Enheten stdngs av automatiskt efter 10 pip pa grund av brist pa batterieffekt. Ladda batterierna.

Batterierna laddar inte. Stang av enheten och sla pa den igen for att atgérda felet.
Bestar problemet, stdng av enheten, ta ut batterierna och satt tillbaka dem.
Bestar problemet, skicka eller leverera enheten personligen till servicecentret.

Indikationen "LAG" visas nar lasereffektnivan ar under den 6nskade nivan.

Behandlingen bér avbrytas. Orsaken kan vara en av féljande:

1. Batterieffekten ar for 1ag.

2. Diodens livsldngd har natt sitt slut och bor bytas ut pa servicecentret.

3. Enheten anvénds i en annan miljo an for vilken den designades, t.ex. i temperaturer 6ver 40°C.
Ladda batterierna, sld pa enheten och se om texten "LAG" har férsvunnit. Om inte, kontrollera att
rumstemperaturen inte ar exceptionellt hég och vid behov avlagsna dig fran det heta omradet. Om inte
hégre &n 40°C och texten "LAG" fortfarande visas - skicka enheten till servicecentret for att byta ut dioden.

Ytterligare signaler for fel av denna typ:

(ErrHJ (Errﬂ) (ErrEJ {Err l) (Errﬂ) {Errh)

Maskinvaru-/programvarufel har intréffat. Stang av enheten och sla pa den igen for att dtgérda felet.
Bestar problemet, sténg av enheten, ta ut batterierna och satt tillbaka dem.
Bestar problemet, skicka eller leverera enheten personligen till servicecentret.




9. Tekniska specifikationer

Egenskaper Enheter Beskrivning, varde Anmarkningar
Lasertyp GaAlAs Solid state laser diode
Maximal effekt mwW 250 Max

Vagldngd (infrardd) nM 808

Pulsfrekvens kHz 10,9

Varaktighet for laserpuls us 31,5

Diodens livslangd timmar 1000

Energi per minut Joul 5

Laserstralens matt (LXH) mm Langd 45 x bredd 10 i 6ppningen
Stralavvikelse grader 13

Gron kontrollampa nM 520 Gron ljusstrale signalenhet fungerar
Timerinstéllning minuter 00:00 till 99:30

Timerintervall sekunder 30 Okning eller minskning
LCD-skdrmens matt mm 26 x15 Synligt omrade
Timerdisplay 4 siffror (88:88) 1sekunders intervall
Stromtillforsel W 3,2 maximum

Automatisk avstangning nar oanvand

Automatisk avstangning 2 alternativ 10 minuter, 5 minuter nér timern &r installd
pa 0 (00:00)
Batterityp 3 AAA laddningsbara batterier (NiMH)
Batteriets driftstid timmar 2 med fulladdade batterier
Batteriladdningstid timmar 5-7 med urladdade batterier
Batteriladdningsstrom mA 300 minimum
Stromtillforsel VAC 100 till 240 :ﬁéicglsfjggg‘izadapter 115/230 VAC, 85/50 Hz
Matt mm 200 x 70 x 40
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9. Tekniska specifikationer - fortsatt

Dongguan Shilong Fuhua Electronic Co., Ltd./ EU-

kontakt: UESO6WV-090060SPA, US/JP-kontakt:

UESO06WU- 090060SPA, UK-kontakt: UESO6WB-

Egenskaper Enheter Beskrivning, virde Anmaéarkningar
Laddarens utspanning VvDC 9
090060SPA.
Vikt grams 175
. temp. 0° till 40°,
o o
Driftsforhallanden C, % luftfuktighet 15% till 90% utan kondens
Lagringsférallanden C°, % temp. -20° till 557, utan kondens

10. Enhetsunderhall

luftfuktighet 10% till 95%

Rengor laserstralens 6ppning (nr 5) med en 70 % alkohollésning. Rengér mellan sessionerna vid behov och innan
du lamnar 6ver den till en annan person foér anvéndning.

Se till att linsen inte blir blét under rengdringen.

Forvara enheten i ratt lagrings- och arbetsférhallanden i enlighet med specifikationerna i tabellen, ldmna inte
enheten i bilen i varmt vader. Férvara enheten pa en torr plats och skydda den mot extrem fukt, vdarme, ludd,

damm och direkt solljus.

11. Garanti

Garantin géller i 24 manader i enlighet med foretagets policy, som beskrivs i garantibeviset. Om batterier och/eller
en laddare levereras med enheten ingar de inte i garantin. Tillverkaren/distributéren ansvarar fér utrustningens
prestanda, sakerhet och tillforlitighet endast under forutsattning att alla reparationer utfors uteslutande av personal

auktoriserad av foretaget.

Hanvisa till medfoljande dokument @

40°C
Temperaturbegransning _/q/-
o’c

Luftfuktighetsbegrénsning

Elektrisk och elektronisk utrustning E

CE markning om
dverensstdammelse

C€

Var forsiktig, hénvisa
till medféljande dokument

A

Typ BF

3

IP22 — Internationellt skydd

Tillverkare

o]

Atervinning w@

Auktoriserad representant i Europeiska

gemenskapen

3x1,2V AAA laddningsbara batterier | 9V, 300 mA (for laddning via AC/DC-adapter)
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1. Component legend

———— 5. Pressure switch area [ S—— Package content:

« B-Cure Laser device

« B-Cure case

« Instructions For Use

- Batteries

Charger (please see battery charger
technical specs. on page 26)

- Screwdriver for battery cover

Upon opening the package, please
verify that it contains all the above
mentioned equipment. Please make
sure the device is unharmed. If
anything is missing or damaged, please
contact the distributor immediately after
purchasing.

.

4. Treatment start push-button
3. LCD display, Timer

2. Treatment time setting button
1. Main power switch

6. Battery compartment cover screw

7. Charger socket

2. Battery charging

Inside the battery compartment there are 3 (type AAA) batteries ~ ==
partly charged. Complete the charging by plugging the charger &(:M [ {:}-“-E ] [ -ULL ]
into an electrical outlet and connect the charger to the socket. —

Battery charge time is approximately 7 hours, or until the word “FULL” appears on the screen. We recommend you
charge the device overnight once every three days, or when the display blinks/the device stops functioning.
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3. Battery warnings

The battery charger cable may present a choking or trip hazard if the device is left unattended in the vicinity of infants
and small children. Recharge the device battery in a safe place, away from the reach of children. Store the battery
charger in a safe place when not in use.

The AC/DC charger that comes with the device is the only charger allowed for use.

Do not take apart the batteries, heat them over 100°C or burn them.

Discard the batteries at an appropriate recycling center.

Do not turn the device on while it is being charged.

Do not, under any circumstances, charge ordinary, non-rechargeable batteries; it might cause a fire.

4. Safety precautions

A « Use the batteries recommended in this instruction of use.
- Never aim the laser beam at the eyes.
« It is always recommended to consult a veterinary physician.
- If the animal is pregnant do not use the device to treat its’ stomach.
- Do not treat an area with a malignant tumor.
- When charging battery, position the device in such a way that will facilitate access to the plug.

« If the performance level of one of the device components (laser energy, charger, etc.) changes, please
contact the distributor.

5. Contraindications

None

6. Operating instructions

In case the device was stored in extreme temperatures (lower than 0°C or above 40°C), allow the device to rest for
approx. 20 minutes until the following use. Press the main power switch (No. 1). Display will switch on and a timer
will be displayed (No. 3).

Press the treatment time setting button (No. 2): on its right side to increase time (+) or its left side to decrease time (-).
The timer is adjustable in increments of 30 seconds.

Step 1: press the “treatment start push-button” (no. 4 in the component legend illustration) with one finger, and
make sure the green light at the front of the device is on. Step 2: continue pressing this button and simultaneously



press, using an additional finger on the pressure switch area (no. 1in the illustration). Step 3: release both buttons at
the same time. Now the laser beam is active and treatment can begin. Place the device gently in full contact with the
skin. Do not treat on top of clothes or bandaging. To stop the functioning of the device, briefly press the “treatment
start push-button” (no. 4 in the illustration).

During treatment, you will see a green light indicating the device is functioning. Stopwatch is counting down until
reaching “00:00” at which time the device’s functioning will automatically end. Hold the device on the skin
steadily and motionless during the whole duration of the treatment.

Demonstration of the activation of the laser beam after setting treatment time

After setting the treatment time, Continue pressing and Release both buttons
press the “treatment start simultaneously press using an simultaneously. Now the green
push-button” additional finger on the pressure  light is on and treatment can begin
switch area

6.4 End of treatment, reset and turn OFF

To switch off the device, press the main power switch. Release the button and the display will go blank. If the
planned treatment time has not been fully utilized, the timer will display the remaining time at startup. To reset the
timer, switch off the device, then press the main power switch for longer than 2 seconds while switching on the
device.

7. Treatment protocol

71 Intended use
B-Cure Laser Vet Pro is intended for the treatment of orthopedic, dental and skin condition, including : hip dysplasia,
cruciate ligaments, back pain, wobbler syndrome (neck problems), tendon weakness, elbow arthrosis, Chronic
periodontitis, stomatitis, Chronic otitis, Ruptured anal sacs and fistulas, Pododermatitis, hard to heal wounds, acral
lick granuloma, Facial nerve paralysis.
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Start treatment in 1.5 minute dosage for each treatment point and increase the dosage
gradually within 24 hours until you reach 6 min. for small animals (feline, canine) and 8 min. for
bigger animals (bovine, equine) Treat twice a day, consistently. If you experience increased
pain following treatment, stop the treatment for 24 hours then start again with a reduced 4 A
dosage. You may increase the dosage to 4 treatments a day. In cases of acute pain, trauma or
non-chronic aches, you may apply a dosage of 8 minutes from the first treatment.

1cm

The laser beam size is 4.5 cm long and 1 cm wide. If the area that requires treatment is larger £
than the 4.5/1 cm, repeat treatments on the adjacent area until you’ve covered the whole area. <
The recommended time for each point of treatment is 6 minutes, 2-4 times a day.
For all recommended treatment therapies, consult the body illustration, page 23.
Chronic periodontitis, stomatitis - treat a) along the upper / lower jaw, b) in front of the
mouth below the lower lip at the chin. ) N
The size of the laser
Wobbler syndrome (neck problems) - treat the points of the painful cervical vertebrae. beam of the

B-CURE® LASER
Back pain - treat along the painful vertebrae of the spinal cord on the right side and on

the left side.

Ruptured anal sacs and fistulas - treat the area until the wound has completely healed.

Hip dysplasia - treat each area of 4.5 cm?, and repeat, in order to effectively cover the entire painful area. Treat
twice a day

Cruciate ligaments - treat each area of 4.5 cm?, and repeat, in order to effectively cover the entire area. Treat
twice a day.

Tendon weakness - treat the aching treatment points.

Pododermatitis - treat painful toes along the upper side and lower pad side of the toes, and between the
webbing.

Poorly healing wounds, acral lick granuloma - fresh open wounds should be treated for a total of one hour:
5-6 minutes treatment, and then 5 minutes break. Usually the treatment will reduce the pain, and may also result
in better closing of the wound, with fewer scars. In cases of chronic ulcers, best result may be achieved with
treatments of 8 minutes each, twice a day.

Elbow arthrosis - a) Along the folding line of the forelimb (on the opposite side of the elbow), on the soft tissue
while the leg is straight. b) Above the elbow, along the external side of the leg, when it is not outstretched.
c) Same as B, on the inner side of the leg.



11. Facial nerve paralysis - treat 6 minutes sessions along the lower part of the cheek, twice a day.
12. Chronic otitis - treat along the ear canal.

Tip: Always start from the most painful point and then move to other spots, so as to ensure you are treating the
central problem first, to the best of your knowledge.

Bodly illustration with recommended treatment points:

* Note the illustrated beam direction * Do not treat on top of clothes or bandaging.
¢ You can treat any point in the body except the eyes ¢ Do not move the device during treatment.

* In case of a raw wound or skin tissue, do not place * ltis advisable to treat all the recommended
the device in full contact with the skin. In any other points, to ensure treatment efficiency.
case, place the device on the skin itself.
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8. Control panel and troubleshooting

Display Status

Batteries charging

Batteries fully charged

The icon-3% is displayed to indicate the device is currently operating

Full battery power

Low battery power, two beeps will sound after startup as a reminder to recharge. Charge the batteries.

No battery power remains. Charge the batteries immediately.

The device will shut down automatically after 10 beeps due to lack of battery power. Charge the batteries.

Batteries are not charging. Switch the device off then on again to fix this error.
If the problem persists, switch off the device, remove the batteries and then reinsert them.
If the problem persists, ship or deliver personally the device to the service center.

The indication "LOW" is displayed when laser power level is below the required level.

Treatment should be stopped. The cause may be one of the following:

1. Battery power is too low.

2. Diode lifespan has reached its end and should be changed at the service center.

3. The device is operated in a different environment than for which it was designed, e.g.
temperatures higher than 40°C. Charge the batteries, switch on the device and see if the
writing "LOW" has disappeared. If not, verify that room temperature is not exceptionally high, and if
necessary move away from the hot area. If not higher than 40°C and the writing "LOW" is still displayed -
ship the device to the service center for diode change.

Additional signals for errors of this type:

(ErrHJ (Errﬂ) (ErrEJ {Err l) (Errﬂ) {Errh)

Hardware/software error has occurred. Switch the device off, then on again, to fix this error.
If the problem persists, switch off the device, remove the batteries and then reinsert them.
If the problem persists, ship or deliver personally the device to the service center.




9. Technical specifications

Property Units
Laser type

Maximum power mW
Wave length (infrared) nM
Pulse frequency kHz
Laser pulse duration us
Diode lifespan hours
Energy per minute Joul
Laser beam dimensions (LXH) mm
Beam divergence degrees
Green control light indicator nM
Timer setting minutes
Timer intervals seconds
LCD display dimensions mm
Timer display

Power supply w
Automatic shutdown

Battery type

Battery working duration hours
Battery charging time hours
Batteries charging current mA
Power supply VAC
Dimensions mm

Description, value Notes

GaAlAs

250

808

10.9

31.5

1000

5

Length 45 x width 10
+3

520

00:00 to 99:30
30

26 x 15

4 digits (88:88)
3.2

2 options

2
5-7
300

100 to 240

200 x 70 x 40

Solid state laser diode

Max

at opening

Green light beam signaling device is operating

Increment or decrement
Visible area
1-second intervals

maximum

Automatic shutdown when not in use for
10 minutes; 5 minutes when timer is set to O
(00:00)

3 AAA rechargeable batteries (NiMH)
with fully charged batteries

with discharged batteries

minimum

AC/DC charging adapter 115/230 VAC, 65/50 Hz
Supply 9V, 500 mA

25
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9. Technical specifications - continued

Property Units
Charger output voltage VDC
Weight grams
Operating conditions C°, %
Storage conditions C° %

10. Device maintenance

Description, value Notes

Dongguan Shilong Fuhua Electronic Co., Ltd./ EU plug:
9 UESO6WV-090060SPA, US/JP plug: UESO6WU-
090060SPA, UK plug: UESO6WB-090060SPA.

175

temp. 0° to 40°,
humidity 15% to 90%
temp. -20° to 55°,
humidity 10% to 95%

without condensation

without condensation

Clean the laser beam aperture (No. 5), using a 70% alcohol solution . Clean between sessions if needed and before

handing it to another person’s usage.

While cleaning, be sure to prevent wetting the lens.

Keep the device in proper storage and work conditions as specified in the technical specification table, do not
leave the device in the car in hot weather. When not in use, store the device in a dry room and protect it against
extreme moisture, heat, lint, dust and direct sunlight.

11. Warranty

The warranty is for 24 months according to company policy, as is detailed on warranty certificate. If batteries and/
or a charger are supplied with the device, they are not included in the warranty. The manufacturer/ distributor is
responsible for performance, safety and reliability of the equipment only on condition that all repairs are carried out
exclusively by company-authorized personnel.

Consult accompanying documents @

40°C
Temperature limitation
o’c

Humidity limitation

Electrical and electronic equipment E

CE marking of conformity c €

Caution, consult
accompanying documents

A

Type BF W

IP22 — International Protection

Manufacturer “

Recycling w@

Authorized representative in the European community

3 x 1.2V AAA Rechargeable batteries | 9V, 300 mA (For charging via AC/ DC adaptor)
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